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Литературные данные по аналитическому
контролю аммиака на содержание воды

различным методами



Спектр пропускания молекулы H2О
вблизи 1,396 мкм (7161 см-1)
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Схема калибровки макета ДЛС . 



Изменение ширины линии поглощения воды
от общего давления смеси “азот – пары воды”.



Изменение формы линии от
концентрации воды в смеси “азот -
вода”. Р 48 тор. Длина кюветы 50 см. 



Зависимость показаний ДЛС от
показаний прибора Ива – 8.



Схема установки измерения
концентрации воды в аммиаке. 



Аналитический канал измерения
концентрации воды в аммиаке. 



Вид базовой и суммарной линии
поглощения воды в аналитическом и

реперном каналах



Продувка аналитического канала. 
Линия поглощения совпадает с

базовой через 2-3 мин. 



Изменение концентрации воды в отборе
тяжелой фракции от времени при

очистке аммиака разного качества. 1. 
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Изменение концентрации воды в отборе
тяжелой фракции от времени при

очистке аммиака разного качества. 2.





Пример расчета концентрации



19-29 лазер в детектор, убрана реперная
кювета

19-52 лазер в детектор, убрана реперная
кювета после последней юстировки


